MEYRA Montering av Kryckkappshallare

RRTOPEDIA For Ichair

Modell 1

H-1070835
Kryckkapphallare for liggande kryck-

kapp

Skruva bort skruvférbanden (2)
Placera kryckkapphallaren mellan

kladskyddet och armstodet och
Tk atermontera skruvférbanden (2)
5y /’ [Bild 1]
H -
Modell 2

H-1059340 Kcéipphéillare for staende kryckkéipp
H-122127-1844 Fiste for kryckkapphallare iChair

Fist fastet langst bak pi sitsen [Bild 3]

Fast kryckképphallaren pé fastet [Bild 4]

Fést bandet uppe pa handtaget pa lampligt stdlle beroende pa
konfiguration.
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