MEYRA Ergoseat ryggen hojdjustering

RRTOPEDIA

Ergoseat ryggen dr monterad i RH 53 c¢m i standard.
Ryggen kan justeras till RH 57 cm.

l. Ergoseat ryggdynan sitter med kardborrfésten.
Drag ryggdynan framét i rullstolen s att den loss-
nar fran ryggskélen.

2. Ryggskalen dr fast med 4 stycken insexskruvar. Se
bild 2 , pilarna skruvarna a och b. Lossa dessa sa att
ryggskalen kan flyttas upp till de Gvre fasthalen i
ryggprofilerna. Se bild 3.

3. Skruva fast ryggskalen och tryck fast Ergoseatrygg-

dynan.
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